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O perioadă de vindecare fără plasarea unei restaurări protetice este recomandată. Fiecare caz în parte, însă, trebuie evaluat separat, 
întrucât variază calitatea osului şi viteza de vindecare. Această perioadă de vindecare permite integrarea implantului în os.

Pacientul trebuie instruit să urmeze un regim post-operator incluzând aplicarea de comprese reci 24 ore post-implantare. 
Dieta ar trebui să �e constituită din alimente moi şi suplimente nutritive. In funcţie de starea pacientului, se recomandă sau nu tratament
medicamentos.

Dacă se foloseste o proteză provizorie în perioada de vindecare iniţială, se recomandă utilizarea unui material mai moale pentru a preveni
presiunea la locul implantării. Pacientul trebuie să se prezinte la control periodic pentru a monitoriza vindecarea ţesutului moale şi a 
osului. Controlul va � clinic şi radiologic.

Igiena continuă este vitală pentru pacientul cu implanturi. La un interval de trei luni, se recomandă un tratament de igienizare la cabinet.
Este indicată folosirea de instrumente Implacare de la Hu-Friedy. In vederea igienizării, pe dinţii naturali pot � aplicate manşe din otel
inoxidabil cu vârfurile adaptate corespunzător. Instrumentele Implacare pentru detartraj nu vor deteriora bontul implantului şi nu 
conţin umplutură de sticlă ori �ltre de gra�t care să zgârie bontul din titan al implantului.
. 

I N S T R U C T I U N I  P O S T - O P E R A T O R I I
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Pro�lator de Os

Surubul Pro�latorului

Pro�latoarele de os

INSTRUMENTE AUXILIARE

• Compatibile cu piesele de mână cu viteza redusă
• Viteză de 850-2,500 rpm cu irigare sterilă
• Surubul pro�latorului protejează platforma implantului
• Profilatoarele de os taie excesul de os sau ţesut moale
• Codare pe culori în funcţie de platforma protetică

Scop: Indepartarea si conturarea    ă             ş                         surplusului osos şi de ţesut moale din zona platformei protetice.

Pro�latoarele de Os îndepărtează şi netezesc osul în exces şi ţesutul moale din zona unei platforme protetice, înainte de plasarea bontului
de vindecare sau a celui protetic. Pentru �ecare dintre cele trei platforme protetice: Ø3.5mm, Ø4.5mm si Ø5.7mm există Pro�latoare de os
şi şuruburi corespunztoare.

   
  

Pentru utilizare, îndepărtaţi capacul de protecţie al implantului şi introduceţi surubul pro�latorului. Pentru ambele manevre, utilizaţi instrumentar
driver de  .050” (1.25mm). ATENTIE! Nu utilizaţi pro�latorul de os fără şurub. Pro�latorul de Os se utilizează fixat la o piesă de mână, cu irigare
sterilă. Surubul trebuie deşurubat din implant şi plasat pe elementul protetic dorit, după îndepărtarea osului şi a ţesutului moale în exces.
.
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        INSTRUMENTE AUXILIARE

              Surubelnita Chirurgicala

• BioHorizons ref.  150-000
• Poate fi folosit împreună cu:
 • instrumentele de inserare
 • surubeniţa hexagonală .050” (1.25mm) 
 • tarozii

Folosit:              Ca instrument de transport în locul unei Chei de Mână sau a unei Chei Universale cu Crichet

Scop:  Plasarea manuală a implantului.

                                        Freza de trepanare Lindemann cu   Ø2.0mm 

• Compatibilă cu piese de mână cu sistem de blocare.
• BioHorizons ref. 122-110
• Viteză de 850-2,500 rpm şi irigare internă 

Folosit:        Cu piese de mână cu sistem de blocare.

Scop:  Corectarea poziţiei şi angulaţiei osteotomiei, prin tăiere laterală.

Surubelnita hexagonala manuala .050” (1.25mm) 

Scop:  Indepărtarea şi plasarea Capacelor de Protecţie, a Bonturilor de Vindecare şi a Bonturilor pentru şurub.

• Compatibilă cu piese de mână cu sistem de blocare
• Utilizaţi un motor chirurgical cu abilităţi de limitare a torsiunii când doriţi să înfiletaţi componentele
• Disponibilă în varianta Normală sau Lungă
• BioHorizons ref. 134-350 (normal) şi 134-450 (lung)
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Curatarea trusei chirurgicale

Toate trusele Bio-horizons sunt furnizate nesterile şi trebuie curăţate şi sterilizate înainte de utilizare conform Instrucţiunilor de 
Folosire. Indepărtaţi intotdeauna  î               i n s t r u m e n t e l e  d i n  ambalaj înaintea sterilizării şi aruncaţi materialele folosite pentru 
transportul în condiţii de siguranţă a truselor chirurgicale. - Controlaţi instrumentarul chirurgical pentru a vă asigura că funcţionează 
înainte de operaţie. Veri�caţi dacă burghiele corespund în ceea ce priveşte dimensiunile şanţurilor. Est   e  recomandată păstrarea unor burghie

 de rezervă sterile. 

Precauţii: Utilizarea de agenţi oxidanţi va cauza deteriorarea suprafeţei instrumentelor. Stergeţi sau uscaţi cu jet de aer  
toate instrumentele înainte de sterilizare. Burghiele şi tarozii ar trebui înlocuiţi atunci când se observa uzura
(scăderea e�cienţei tăietoare) sau atunci când se observă decolorări. BioHorizons recomandă înlocuirea burghielor 
după aproximativ 12 până la 20 osteotomii, în funcţie de densitatea osului.

Se recomandă testarea şi curăţarea aparaturii de sterilizare, pentru a vă asigura de e�cienţa sterilizării. Este responsabilitatea �ecărui 
cabinet dentar să urmăreasca folosirea corespunzătoare a tehnicii de sterilizare. 

Medicii pot opta pentru ordonarea instrumentarului în vederea sterilizării în ordinea în care vor folosi instrumentele în timpul operaţiei.

Numit şi  “Go / No-Go Gauge,” acest instrument este folosit pentru a veri�ca corectitudinea dimensională a cozii frezelor tarozilor
cu sistem de blocare. Cele în condiţie bună VOR încăpea în gaura cu diametrul         mai mare,
dar NU VOR încăpea în cea mai mică (cu contur roşu.)   

Tarozii care nu se încadrează în niciunul din aceste criterii sunt nepotriviţi şi se pot bloca în
piesa de mână. Acest intrument de veri�care este inclus în toate pachetele W&H Pilot, 
sau poate � comandat din catalogul Implantul cu Conicitate Internă BioHorizons. 

                          Intrument pentru testarea tarozilor

    C U R A T A R E A  T R U S E I  C H I R U R G I C A L E
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w w w . b i o h o r i z o n s . c o m

BioHorizons products are cleared for sale in the European Union under the EU Medical Device Directive 93/42/EEC. We are proud to be registered to ISO 

13485:2003, the international quality management system standard for medical devices, which supports and maintains our product licences with Health Canada and 

in other markets around the globe. 
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